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Zirkondioxid und Titan
in der Implantologie –
Ein Vergleich
Von Dr. Jochen Mellinghoff

Seit einigen Jahren ist Zir-
konoxid in der dentalen 
Implantologie auf dem 
Vormarsch. Strahlend weiß 
kommen die einteiligen 
Dentalimplantate daher 
und sind zudem metall-
frei. Diese beiden sicherlich 
sehr interessanten Eigen-
schaften legen zunächst 
einen Materialvorteil ge-
genüber Titan nahe. Aber 
wie schneiden die beiden 
Materialien insgesamt in 
einem Vergleich ab? Unter 
dieser Fragestellung wurde 
die bestehende Literatur 
hinsichtlich der wichtigsten 
Implantatkriterien gesich-
tet und die Ergebnisse in 

einer vergleichenden Be-
trachtung gegenüberge-
stellt. 

Begriffs-
bestimmung

Generell ist für einen Ver-
gleich zunächst eine ex-
akte Begriffsbestimmung 
sinnvoll. Ein Blick in ein 
chemisches Periodensystem 
genügt, um festzustellen, 
dass die Elemente Zirkon 
und Titan zu der gleichen 
Hauptgruppe gehören und 
deshalb chemisch sehr eng 
miteinander verwandt sind. 
Um die großen Materi-
alunterschiede der beiden 

Im vorliegenden Artikel werden die beiden 

Materialien Titan und Zirkonoxid anhand 

einer Literaturrecherche hinsichtlich der 

wichtigsten Implantatkriterien miteinander 

verglichen. Ähnliche Ergebnisse in der Bio-

kompatibilität und dem Osseointegrationsver-

halten beruhen dabei auf der beiden Materi-

alien eigenen Oxidoberfläche. Unterschiede 

in den Bereichen Weichgewebsverhalten, 

Materialstabilität, Ästhetik und Korrosion 

sind dagegen vor allem auf die grundsätzlich 

verschiedenen Materialeigenschaften von 

Metallen und Metalloxiden zurückzuführen.
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Implantatsysteme verstehen zu kön-
nen, müssen deshalb unbedingt die 
folgenden beiden „Materialformen“ 
auseinandergehalten werden: In der 
Reinform sind Titan und Zirkon me-
tallisch und besitzen folglich auch alle 
Eigenschaften der Metalle:

• Verformbarkeit 
• Elektrische Leitfähigkeit
• Wärmeleitfähigkeit
• Metallischer Glanz
• Korrosionsanfälligkeit

Liegen die Elemente dagegen in oxi-
dierter Form vor, haben wir es mit 
Metalloxiden und nicht mit Metallen 
zu tun, denn diese besitzen eine an-
dere chemische Struktur und haben 
entsprechend auch gänzlich andere Ei-
genschaften:

• Elektrisch neutral
• Große Härte
• Weiße Farbe
• Chemisch relativ inert

Es muss deshalb immer von „Zirkon-
oxid“ oder noch exakter von „Zirkon-
dioxid-Implantaten“ gesprochen wer-
den, da es sich hier um ein reines Me-
talloxid (Nichtmetall) handelt, dass zu 
einer Oxidkeramik aufbereitet wurde. 
Im Englischen existiert für Zirkonoxid 
zusätzlich noch die Bezeichnung „Zir-
conia“. Bei Titanimplantaten ist die Be-
zeichnung „Titanoxidimplantate“ sehr 
gebräuchlich, obwohl reines Titanoxid 
ebenso wie Zirkonoxid schneeweiß ist. 
Es handelt sich hier dennoch um keine 
komplette Falschbezeichnung, da mit 
der Umschreibung „Titanoxid“ dem 

Umstand Rechnung getragen wird, 
dass sich auf der Oberfläche des Titan-
implantats in Bruchteilen einer Se-
kunde eine 2–5 Millionstel-Millimeter 
„dicke“ Schicht aus Titanoxid bildet 
(siehe Abbildung 1). Diese hauchdünne 
Schicht hat für die Implantologie 
große biologische Bedeutung, da sie 
das darunterliegende Metall für alle 
integrativen Gewebsprozesse „mas-
kiert“. Titan wird von den Körperzellen 
nicht als Metall erkannt und deshalb 
im Gewebe toleriert [16, 9]. 

Biologische Verträglichkeit

Betrachtet man die Studien, die sich 
mit der Biokompatibilität der bei-
den Materialien auseinandersetzen, 
überrascht es deshalb auch nicht, dass 
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man hier relativ übereinstimmende 
Ergebnisse vorfindet, denn beide Im-
plantattypen stellen sich chemisch 
gesehen äußerlich als Metalloxid dar. 
Schon Albrektsson et al. [1] fand, dass 
beide Materialien gut vom Gewebe 
akzeptiert werden und sich keinerlei 
negative Gewebsreaktionen zeigen. 
Diese Ergebnisse wurden in den ver-
gleichenden Studien von Dubruillé et 
al., [4] Kohal et al. [10] und Sennerby 
et al. [17] bestätigt.

Die Osseointegrationseigen-
schaften wurden ebenfalls für beide 
Materialien in vergleichenden Studien 
untersucht und auch hier konnte in 
den Arbeiten von Albrektsson et al. 
[1] und Kohal et al. [10] zunächst kein 
signifikanter Unterschied gefunden 
werden. Erst in den Studien jüngeren 
Datums fand man Abweichungen, die 
jedoch auf die unterschiedliche Ober-
flächenrauigkeit der untersuchten Im-
plantate zurück geführt wurden (sie he 
Abbildung 2).

Sennerby et al. [17] ermittelten 
bei vergleichbarer Oberflächenrau-
igkeit eine vergleichbare Osseoin-
tegration. Zirkonoxidimplantate mit 
glatter Oberfläche schnitten dagegen 
signifikant schlechter ab. Ähnliche Er-

gebnisse erhielten auch Gahlert et al. 
[5]. Sie dokumentierten bei einer im 
Vergleich zum Zirkonoxid doppelt so 

rauen Oberfläche des Titanimplantats, 
auch eine doppelt so gute Osseoin-
tegration. In dieser Studie schnitten 
die aufgerauten Zirkonoxidimplantate 
im Vergleich zu den unbehandelten 
Zirkon oxidimplantaten ebenfalls signi-
fikant besser bezüglich der Osseointe-
gration ab (siehe Abbildung  2). Man 
schlussfolgerte deshalb, dass generell 
eine Verbesserung der Osseointegra-
tion, durch eine Steigerung der Ober-
flächenrauigkeit zu erzielen sei. 

Auch die potentiellen Einflüsse auf 
das Entzündungsverhalten der Gin-
giva wurden für beide Implantatma-
terialien untersucht. In einer Studie 
von Scarano et al. [14] wurden kleine 
Scheiben beider Materialien mit glei-
cher Oberflächenrauigkeit in der Mo-

larenregion der Probanden befestigt. 
Nach 24 Stunden ermittelte man das 
Ausmaß der Keimbesiedlung. Zirkon-
oxid schnitt hierbei mit einer signi-
fikant niedrigeren Besiedlungsdichte 
besser ab. Wenn man davon ausgeht – 
so die Schlussfolgerung der Autoren – 
dass bakterieller Zahnbelag eine wich-
tige Voraussetzung für eine entzünd-
liche Weichgewebereaktion darstellt, 
so legt im Umkehrschluss eine Zahn-
oberfläche bzw. Implantatoberfläche 
mit reduzierter Plaqueaffinität eine 
günstige Weichgewebsvoraussetzung 
nahe. Glauser et al. [6] und Sidharta 
[18] bestätigten das günstige Weich-
gewebsverhalten bei Zirkonoxid, das in 
beiden Arbeiten sogar etwas besser als 
an natürlichen Zahnoberflächen aus-
fiel (siehe Abbildung 3).

Abb. 1: 

Implantate 
im Querschnitt/
Prinzip der 
Materialschichtung

Abb. 2: 

Mikroskopische 
Aufnahme 
einer ange-
rauten Zirkon-
oxidoberfläche/ 
Quelle: Zirkon-
oxidhersteller 
Metoxit AG

Abb. 3: 

Reizfreie Gingiva-
situation



Implantologie

 5

Physikalische Eigenschaften

Vergleicht man die beiden Implantat-
materialien hinsichtlich ihrer Stabili-
tät, so hat Titan als Metall sicherlich 
den Vorteil, dass es kaltverformbar ist 
und deshalb Spannungen durch Ver-
biegen in der Metallstruktur aufneh-
men kann.

Aber auch dem Material Zirkonoxid 
bescheinigen einige Studien hervorra-
gende physikalische Eigenschaften, die 
es befähigen den okklusalen Kräften 
durch eine ausreichend hohe Fraktur-
resistenz zu trotzen [3, 20, 2, 15]. Auf-
fällig ist hier insbesondere die für eine 
Oxidkeramik hohe Biegefestigkeit und 
Risszähigkeit (siehe Abbildung 4).

Obwohl Titan von einer Oxid-
schicht überzogen ist, die genauso wie 
Zirkonoxid nicht korrodieren kann, so 
wurde doch unter bestimmten Milieu-
bedingungen eindeutig Korrosion an 
Titanoberflächen nachgewiesen [21, 
19]. Voraussetzung hierfür waren saure 
Fluorlacke und Fluorgele, wie sie z. B. 
in der Prophylaxe verwendet werden. 
Man geht davon aus, dass die Oxid-
oberfläche des Titans in einem sauren 
Milieu durch Fluorionen besetzt wird 
und es so zu einer Störung des Korro-
sionsschutzes kommt [21].

Klinische Anwendung

In ästhetischer Hinsicht kommt der 
Vorteil eines zahnfarbenen Implantat-
materials vor allem dann zum Tragen, 
wenn man es mit einer eher dünnen 
Gingiva zu tun hat oder mit den Jahren 

eine Retraktion der Weichgewebe ein-
tritt. Das Durchschimmern des Titans 
beeinträchtigt hier häufig die natür-

liche rot-weiß-Ästhetik [11]. Junge [7] 
führt bläulich-gräuliche Verfärbungen 
der Gingiva bei Titanimplantaten vor 
allem auf eine fehlende Transmission 
des Lichts zurück, wodurch eine Auf-

hellung der Gingiva aus der Tiefe ver-
hindert wird. (siehe Abbildung 5).

Auch bezüglich des OP-Handlings 
ergeben sich für beide Implantattypen 
trotz dem sehr ähnlichen Implantatde-
sign Unterschiede. Diese sind vor allem 
auf die transgingivale Einheilung der 
einteiligen Zirkonoxidimplantate zu-
rückzuführen (siehe Abbildung 6).

Bei der Verwendung von Zirkon-
oxidimplantaten sind deshalb folgende 
Unterschiede für das OP-procedere zu 
berücksichtigen:

Beachtung der empfohlenen Implan-• 
tatdurchmesser
Die supragingivale Implantatgestal-• 
tung erfolgt direkt im Mund mit Rot-
punktdiamanten und unter ausrei-
chender Wasserkühlung.
Während der Einheilphase sind • 
Schutzmaßnahmen erforderlich!  
 (siehe Abbildung 7 und 8)
kein zweiter chirurgischer Eingriff • 

Abb. 4: Quelle: Zirkon oxidhersteller Metoxit AG

Abb. 5: 

Prinzip der 
Gingiva-

ausleuchtung 
nach Junge [7]

Abb. 6: 

Einteiliges und zweiteiliges 
Implantatsystem






